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我科采用单纯畸变产物耳声发射 ( disto rtion produc t oto
acoustic em ission, DPOAE)技术和 DPOAE、快速自动听性脑干反
应 ( au to auditory bra instem response, AABR )联合技术检测 3 530
例新生儿听力, 比较这两种方法的临床应用价值。
1 资料与方法
1. 1 资料 2008年 1 12月在本院出生并接受听力筛查的新
生儿 3 530例,其中男性 1 871例, 女性 1 659例。
1. 2 方法 ( 1) DPOAE筛查: 采用耳声发射仪 (奥迪康 MAI
CO,丹麦 ), 选用 2个不同强度的初始纯音信号 f1和 f2( L1= 65
dB SPL, L2= 55 dB SPL, f1/ f2 = 1. 22) ,测试频率 f0= f1 ! f2 !
0. 5(即以 2个初始纯音频率的几何均数作为测试频率 ), 分为
2、3、4、5 kH z, 以反应值高于背景噪音 6 dB SPL为 DPOAE检出
标准。环境噪声 40 ~ 45 dBA, 新生儿处于自然睡眠或安静状
态, 重复 2~ 3次, PASS代表通过, REFER代表未通过。
( 2) AABR筛查:采用快速自动听性脑干反应仪, 新生儿处
于睡眠或安静状态。先作行为声反应测试、中耳功能声导抗测
试, 再采用标准 ABR或多频稳态诱发电位仪, 在隔音室内行脑
干、听神经功能测试。测试前患儿均口服 10% 水合氯醛等镇
静, 采用国际 EEG10 20系统安放电极测试。刺激声为短声, 对
侧耳以白噪声掩蔽, 滤波带宽为 100~ 3 000 H z, 扫描时间 10
m s, 叠加次数 2 000次,开始刺激强度为 90 dB nHL,以 5 dB nHL
的梯度递减, V波反应阈值 > 30 dB nHL为听力损失。分别检
测左右耳。
1. 3 听力筛查 诊断程序 受试者出生 3 d初次接受听力筛
查, 未通过筛查者在出生后 42 d左右复查,阳性者 3. 5个月龄
左右再复查, 仍未通过者 (称 ∀三筛 #阳性 ) 5. 5月龄左右, 利用
听性脑干反应、多频稳态诱发电位、声导抗、行为测听等技术进
行听力评估, 作出听力障碍的诊断。听力障碍标准: 轻度 36~
50 dB,中度 51~ 70 dB, 重度 71~ 90 dB, 极重度 > 91 dB。
1. 4 统计学处理 采用 SPSS11. 0软件对数据行统计学分析,
应用卡方检验。
2 结 果
单纯 DPOAE 筛查 3 530 例, 3 d 筛查通过 3 167 例
( 89. 72% ),未通过 363例。初筛未通过者中 340例 42 d复查,
复查未通过的 61例中 54例 3. 5个月再次复查, 仍有 12例未通
过, 5. 5个月龄左右进行听力评估。 6例 ( 12耳 )被确诊为先天
性听力障碍, 其中 3例双耳轻度聋, 1例双耳中度聋, 1例左耳
重度右耳轻度聋, 1例双耳极重度聋。DPOAE、AABR联合筛查
3 530例 (与单纯 DPOAE筛查样本相同 ), 3 d初筛通过 3 023
例 ( 85. 64% ) ,未通过 507例, 其中 DPOAE、AABR未通过的 76
例,单纯 DPOAE和 AABR未通过分别为 287例和 144例。 3 d
筛查未通过的 405例 42 d复查,未通过者的 95例 3. 5个月复
查,仍未通过的 23例 5. 5月龄左右进行听力评估。 12例被确
诊为先天性听力障碍, 其中轻度 5例双耳轻度聋, 2例双耳中度
聋, 2例双耳重度聋, 1例左耳重度聋, 1例双耳极重度聋, 1例
左耳全聋。
单纯 DPOAE筛查未通过率分别为 10. 28% ( 3 d)、18. 75%
( 42 d)、22. 22% ( 3. 5个月 ), 而 DPOAE、AABR联合技术未通
过率分别为 14. 36% ( 3 d)、23. 46% ( 42 d )、34. 33% ( 3. 5个
月 ), 后者 3个阶段未通过率均比前者高 (P < 0. 05)。
单纯 DPOAE未通过确诊先天性听力障碍 6例, 占各阶段
未通过人数分别为 1. 65% ( 3 d)、9. 84% ( 42 d)、50% ( 3. 5个
月 )。DPOAE、AABR联合技术确诊先天性听力障碍 12例, 占
各阶段未通过人数分别为 2. 36% ( 3 d)、12. 63% ( 42 d)、
52. 17% ( 3. 5个月 )。两种筛查方法最终确诊人数占 3个阶段
筛查未通过人数百分率差异无统计学意义 (P > 0. 05)。
3 讨 论
新生儿听力筛查的目的在于尽早发现听力障碍患儿, 并在









外毛细胞可正常, 而内毛细胞和 (或 )蜗后异常不能被查出造成
假阴性。因此, DPOAE仅能筛查出可能的听力障碍新生儿, 未
通过筛查者需予标准 ABR等综合检测评定。AABR仪器有一
个 35 dB nHL程度的刺激, 包括 500~ 4 000 H z各频率, 但因外
耳道和其他因素的过滤等影响, 测试区域多在 2 000 ~
4 000 H z, 检出的多是该区域的听觉问题; AABR听力筛查仪自
动显示 ∀ PASS#或 ∀ REFER#敏感性多为 100% ;对低频或非常高
频的听力不敏感, 存在假阴性。因此, AABR检查也只是新生儿
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听力筛查的手段之一 [ 4]。
本文对同组新生儿利用单纯 DPOAE和 DPOAE、AABR联
合技术进行筛查, 确诊先天性聋患儿 12例, 发病率 3. 4∃ 。通
过分析表明, DPOAE、AABR联合技术在新生儿听力筛查中敏
感性更高, 其 3次未通过提示先天性听力障碍的可能性更大,
原因可能是 DPOAE侧重检测耳蜗功能, 缺乏 2 kH z以下频段
检测记录; AABR主要检测蜗后听神经和脑干等的功能, 包含了
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常, 双侧声带光滑, 无水肿,可闭合, 会厌谷、梨状窝未见异物。
诊断为食管异物可能, 未行特殊处理, 为求进一步诊治急诊转
入我科。体格检查: 体温37. 7 % , 脉搏 110次 /m in, 呼吸 26次 /
m in,血压 148 /100 mm H g( 1 mm H g= 0. 133 kPa), 血氧饱和度









功取出异物。异物为直径 1. 3 cm, 由 2个半圆密闭甚紧的圆形
光滑塑料构成, 重约 15 g,其上印有字迹,考虑为药丸外壳。
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